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два типа гелей (концентрирующий и разделяющий), то в кассету сначала 
на высоту 85–95 мм от дна заливают раствор для полимеризации разде-
ляющего геля. На него осторожно наслаивают воду и кассету оставляют в 
вертикальном положении до полимеризации геля. Воду удаляют, на повер-
хность разделяющего геля наносят смесь для полимеризации концентриру-
ющего геля до полного заполнения кассеты и вставляют шаблон-гребенку.

После окончания полимеризации удаляют одну из герметизирующих 
прокладок (см. рис. 3), вынимают из геля шаблон-гребенку и вставля-
ют ячейку в прибор. Контакт между электродными отсеками  в прибо-
ре (они расположены с двух сторон от гелевой ячейки) осуществляется 
через пластинку полиакриламида, верхний конец которой контактирует с 
правым электродным отсеком, а нижний конец – с левым электродным 
отсеком (см. рис. 3, в). После сборки прибора электродные камеры за-
полняют буферным раствором, а в лунки-колодцы на поверхности геля 
тонко оттянутым капилляром из стекла, тефлоновой или полиэтиленовой 
трубочки наносят образцы белка. Необходимо, чтобы плотность образ-
цов белка была выше плотности буферного раствора. Поэтому раствор 
белка готовят на 10%-ном растворе сахарозы. После нанесения образца 

Рис. 3. Прибор для вертикального электрофореза:
общий вид (а); схема прибора в пластинках полиакриламидного геля (б); поперечное 

сечение гелевой ячейки-кассеты (в): электродные камеры, заполненные буферным 
раствором (1); электроды (2); гелевая ячейка-кассета (3); стекла, образующие стенки

ячейки (4); пластина полиакриламидного геля (5)
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прибор подключают к источнику тока и проводят электрофорез. После того 
как маркерный краситель, вносимый с образцом белка, достигнет нижней 
гра  ницы пластины, источник питания выключают, сливают электродные 
бу феры и вынимают гелевую ячейку. Из ячейки извлекают уплотнитель-
ные прокладки, аккуратно отделяют одно стекло от другого и переносят 
пластину геля в плоскую кювету или пластмассовую коробку. Для фик-
сации, прокраски и обесцвечивания используют те же растворы, как и в 
случае цилиндрических гелей. Время прокраски уменьшают в два раза.

Электрофорез в полиакриламидном геле  
в присутствии додецилсульфата натрия

Белки, обработанные концентрированным раствором додецилсульфа-
та натрия в присутствии 3-меркаптоэтанола, распадаются на отдельные 
полипептидные цепи и приобретают отрицательный заряд, значительно 
превышающий собственный заряд белковой молекулы. При последующем 
разделении с помощью диск-электрофореза в полиакриламидном геле бел-
ковые зоны распределяются на электрофореграммах таким образом, что 
их подвижность обратно пропорциональна логарифму молекулярной мас-
сы. Метод дает возможность определять молекулярные массы субъединиц 
олигомерных белков. Электрофоретическое разделение можно проводить 
различными методами. Ниже описаны два из них: метод Вебера и Осборн, 
а также метод, предложенный Лэммли.

В методе Вебера и Осборн буферные растворы для приготовления геля 
и электродный раствор не отличаются между собой. Обычно используют 
0,1 или 0,05 моль/л  натрий-фосфатный буфер. В методе Лэммли гелевый 
и электродный буферные растворы отличаются друг от друга по составу и 
величине рН. Кроме того, используют два типа гелей – концентрирующий 
и разделяющий. Эти модификации приводят к тому, что на границе между 
концентрирующим и разделяющим гелем весь белковый образец собирает-
ся в виде узкого диска. Это способствует более четкому разделению белков.

Метод Вебера и Осборн

Реактивы:
1. Акриламид — 30%-ный раствор, содержащий 0,6 % метилен-бисак-

риламида.
Внимание! Работу с акриламидом проводят под тягой, в перчатках!
2. Буфер для приготовления геля – 0,2 моль/л натрий-фосфатный буфер, 

рН 7,2.
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3. Буфер для приготовления образцов – 0,02 моль/л натрий-фосфатный 
буфер, рН 7,2.

4. Электродный буфер – 0,05 моль/л натрий-фосфатный буфер, рН 7,2.
5. Персульфат аммония – 15 мг/мл (готовят непосредственно перед 

употреблением).
6. ТЕМЕД.
7. Сахароза – 40%-ный раствор.
8. Изопропиловый спирт – 70%-ный.
9. Краситель кумасси R-250 – 0,04%-ный раствор, приготовленный на 

20%-ном изопропаноле и 10%-ной СН3СООН.
10. Уксусная кислота – 10%-ный раствор.
11. Додецилсульфат натрия (ДСН) – 10%-ный раствор.
12. b-меркаптоэтанол.
13. Набор белков-маркеров с известной молекулярной массой.
В качестве белков-маркеров можно использовать следующие белки: 

фосфорилаза (91 000 Да), бычий сывороточный альбумин (68 000 Да), яич-
ный альбумин (42 000 Да), химотрипсиноген Л (27 000 Да), ингибитор трип-
сина из сои (24 000 Да), РНК-аза  (14 000 Да), цитохром с (12 000 Да) и др.

Подготовка образцов. В растворы опытных и стандартных белков, со-
держащие 2–5 мг/мл, добавляют 10%-ный ДСН до конечной концентрации 
1 % и b-меркаптоэтанол (для предотвращения неспецифической агрегации 
полипептидных цепей) до конечной концентрации 1–5 %. Образцы выдер-
живают 5 мин при температуре 90 °С. Если опытные или стандартные об-
разцы находятся в растворах, содержащих ионы К+ или NH4

+, перед обра-
боткой ДСН их нужно обессолить диализом или гель-хроматографией, так 
как додецилсульфат калия и аммония плохо растворимы в воде.

Приготовление геля. Сливают в эрленмейеровскую колбочку 10 мл 
раствора акриламида, 15 мл фосфатного буфера, содержащего 30 мг ДСН, 
3,5 мл Н2О, 1,5 мл персульфата аммония и 0,04 мл ТЕМЕД. 

Проведение электрофореза. Разделение можно проводить как в трубоч-
ках, так и на пластинах для вертикального электрофореза. После обработки 
ДСН к образцам добавляют сахарозу (до концентрации 10 %) и в качестве 
лидирующего красителя – бромфеноловый синий (до концентрации 0,001 %). 
Образцы исследуемых белков и белков-маркеров наносят на поверхность 
геля в объеме от 20 до 100 мкл (каждого или смеси нескольких образцов) и 
осторожно наслаивают электродный буфер. Нагрузка на гель определяется 
методом окраски гелей, а также способностью того или иного белка связы-
вать используемый краситель. Как правило, при электрофорезе в трубочках 
удается обнаружить от 20 до 100 мкг белка, при электрофорезе в пластин-
ке – от 4 до 15 мкг. В электродный буфер катодного отделения добавляют 
ДСН до концентрации 0,1 %. Электрофоретическое разделение проводят при 
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комнатной температуре и силе тока 8 мА на трубочку. При этом сначала ус-
танавливают силу тока – 2 мА на трубочку (напряжение около 50 В), напря-
жение поднимают до 100–200 В лишь после того, как образцы войдут в гель. 
При проведении электрофореза в пластине напряженность электрического 
поля сначала устанавливают равной 6–7 В/см, после проникновения образ-
цов в разделяющий гель напряженность можно увеличивать до 15–20 В/см. 
Разделение проводят до тех пор, пока краситель не пройдет 4/5 всей длины 
геля. Обычно это занимает 4–6 ч. После этого электрофорез прекращают, 
вынимают гель и помещают его для фиксации в 70%-ный изопропанол на 
0,5–1 ч. Затем гели прокрашивают раствором кумасси R-250 в течение 2–3 ч. 
Избыток краски удаляют промыванием 10%-ным раствором СН3СООН.

Обработка электрофореграмм. Определяют расстояние, пройденное 
каждым белком от стартовой линии. Определение можно  проводить визу-
ально или с помощью денситометра при 550–600 нм. Строят калибровоч-
ный график, откладывая по оси абсцисс длину пути Ia, пройденного данным 
белком, а по оси ординат – логарифм его молекулярной массы. Определив 
длину пути, пройденного белком с неизвестной молекулярной массой Ix, 
пользуясь калибровочным графиком, определяют молекулярную массу ис-
следуемого белка. При проведении электрофореза в трубочках часто трудно 
получить хорошо воспроизводимые результаты на разных трубках. В этом 
случае определяют не абсолютную, а относительную подвижность белков. 
Для этого определяют отношение длины пробега белковой зоны либо к об-
щей длине геля, либо к длине пробега лидирующего красителя. После этого 
строят зависимость относительной подвижности белков от логарифма их 
молекулярной массы.

Метод  Лэммли

Реактивы:
1. Акриламид – 30%-ный раствор, приготовленный на 0,4%-ном раство-

ре метилен-бисакриламида. 29,6 г акриламида и 0,4 г метилен-бисакрила-
мида растворяют в воде и объем раствора доводят до 100 мл. Раствор хра-
нят в темной склянке в холодильнике. Внимание! Работу с акриламидом 
проводят под тягой, в перчатках!

2. Буфер для приготовления разделяющего геля – 1,5 моль/л трис-НСl 
буфер, содержащий 0,4 % ДСН, рН 8,8.

3. Буфер для приготовления концентрирующего геля – 0,5 моль/л
трис-HCl буфер, содержащий 0,4%-ный ДСН, рН 6,8.

4. Электродный буфер: 0,025 моль/л трис, 0,192 моль/л глицин, рН 8,6. 
Необходимую навеску глицина растворяют в воде и добавляют сухой трис 
до рН 8,6, после чего объем раствора доводят водой до нужной величины. 



63

Электродный буфер катодного отделения камеры содержит помимо указан-
ных компонентов ДСН в концентрации 0,1 %.

5. Буфер для приготовления образцов: 0,0625 моль/л трис-HCl буфер, 
рН 6,8, 2%-ный ДСН, 10%-ный раствор сахарозы (или глицерина), 0,001%-ный 
бромфеноловый синий. Перед употреблением в указанный раствор добав-
ляют b-меркаптоэтанол до конечной концентрации 5 %.

6. Персульфат аммония.
7. ТЕМЕД.
8. Изопропиловый спирт – 70%-ный раствор.
9. Уксусная кислота – 10%-ный раствор.

10. Кумасси R-250 – 0,04%-ный раствор, приготовленный на смеси: изо-
пропанол – этанол – уксусная кислота – вода в соотношении 2 : 1 : 1 : 6.

11. Набор белков-маркеров с известной молекулярной массой.
Приготовление геля. Для полимеризации 30 мл разделяющего геля 

(12,5 %) смешивают 12,5 мл раствора акриламида, 7,5 мл буфера разделяю-
щего геля и 10 мл воды. После деаэрирования (5–10 мин на водоструйном 
насосе) к смеси добавляют 16 мг персульфата аммония и 18 мкл ТЕМЕД. 
Полученный раствор заливают либо в гелевую ячейку для вертикального 
электрофореза в пластине, либо в трубки. На поверхность раствора насла-
ивают воду. После полимеризации удаляют воду шприцем или фитилем из 
фильтровальной бумаги. Готовят смесь для концентрирующего геля. Сме-
шивают 4 мл раствора 1 с 5 мл буфера концентрирующего геля и добав-
ляют 11 мл воды (суммарный объем 20 мл). Полученную смесь деаэри-
руют, добавляют 15 мг персульфата аммония и 16 мкл ТЕМЕД и наносят 
на вершину уже заполимеризовавшегося разделяющего геля. Обычно длина 
концентрирующего геля в 5–6 раз меньше длины разделяющего геля. На 
поверхность полимеризуемых гелей наслаивают воду.

Подготовка образцов. Исследуемые и стандартные белки-маркеры 
растворяют в буферном растворе для приготовления образцов в количестве 
1–2 мг/мл и нагревают 5–10 мин на кипящей водяной ба не. Исследуемые 
образцы белков не должны содержать ионов К+ и NH4

+.
Электрофорез и обработку электрофореграмм проводят, как опиcано на 

стр. 61–62.

Перекристаллизация акриламидов

Осторожно! Акриламид и бисакриламид чрезвычайно токсичны, поэ-
тому следует принимать соответствующие меры предосторожности, чтобы 
они не попали на кожу, а также чтобы исключить вдыхание мелких крис-
таллов.
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Акриламид. 200 г растворяют в 1 л CHCl3, нагревают до кипения и 
фильтруют без отсасывания с помощью воронки для горячего фильтрова-
ния через фильтр ватман № 541. Фильтр охлаждают до комнатной темпера-
туры и оставляют на ночь при t = –15 °С. Выпавшие кристаллы отделяют 
путем фильтрования с отсасыванием, используя воронку с охлаждением, и 
промывают 300 мл холодного CHCI3. Кристаллы высушивают на воздухе в 
умеренно нагретом сушильном шкафу.

Бисакриламид. 100 г растворяют в 500 мл кипящего МеОН и фильтру-
ют без отсасывания через воронку для горячего фильтрования. Фильтр ох-
лаждают до комнатной температуры и оставляют на ночь при t = –15 °С. 
Выпавшие кристаллы  собирают  путем  фильтрования  с отсасыванием, 
используя воронку с охлаждением, и промывают 300 мл холодного МеОН. 
Кристаллы высушивают на воздухе в умеренно нагретом сушильном шкафу.

МЕТОД  ГЕЛь-ХРОМАТОГРАФИИ

Гель-хроматография (гель-фильтрация) – фракционирование смеси ком-
понентов по размерам молекул путем прохождения их через гели с опреде-
ленной величиной пор.

Раствор, содержащий смесь двух и более веществ, отличающихся по 
размеру молекул, а следовательно, и по молекулярной массе, вносят в ко-
лонку, заполненную гелем с сетчатой структурой и уравновешенную буфер-
ным раствором. Наибольшей скоростью продвижения по колонке обладают 
компоненты раствора, размеры молекул которых больше пор геля. Такие 
компоненты не проникают в гранулы гелевой фазы и выходят из колон-
ки первыми. Более мелкие молекулы, способные проникать внутрь геля, 
непрерывно обмениваются между жидкими фазами внутри и вне геля и 
продвигаются по колонке значительно медленнее. Находящиеся в растворе 
самые мелкие частицы (например, неорганические соли) выходят из колон-
ки последними. На этом принципе основаны методы фракционирования 
белков и других полимеров, их обессоливание, определение молекулярной 
массы, замена одних буферных растворов другими и т. д.

Наиболее широкое распространение среди носителей для гель-хромато-
графии белков получили сорбенты, приготовленные на основе декстрана (се-
фадексы, сефакрилы, молселекты), полиакриламида (биогели Р, акрилексы) 
и агарозы (сефарозы, биогели А) и др. Набухая в воде, они образуют гели.

Сефадексы – продукты взаимодействия полисахарида декстрана с эпи-
хлоргидрином. Они устойчивы к органическим растворителям, растворам 
щелочей и разбавленных кислот (до 0,1 н). Рабочий диапазон рН составляет 
2–10. Гели декстрана подвержены действию сильных окислителей, вызыва-
ющих образование карбоксильных групп.
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Номера в маркировке сефадексов характеризуют их пористость. Выбор 
определенной марки сефадекса определяется молекулярной массой иссле-
дуемого белка (чем больше соответствие размеров молекул и величины пор, 
тем выше селективность), а степень зернения – поставленной задачей. Для 
обессоливания растворов белков и их концентрирования обычно исполь-
зуют сефадексы G-25 и G-50 (грубый или средний).  При разделении же 
смеси белков пользуются сефадексами тонкого или сверхтонкого зернения. 
Чем мельче частицы геля, тем эффективнее происходит разделение, но тем 
меньше скорость протекания раствора через колонку.

При работе сефадексам дают предварительно набухнуть в избытке раство-
рителя. Время и температура набухания указаны в соответствующих таблицах.

Реактивы:
1. Натрий-фосфатный или калий-фосфатный буфер – 0,05 моль/л рас-

твор, содержащий 0,05 моль/л КСl, рН 6,5.
2. Сефадекс G-100.
3. Белки с определенной молекулярной массой (Да): яичный альбумин 

(45 000), бычий сывороточный альбумин (68 000), рибонуклеаза из подже-
лудочной железы (12 700), цитохром с (13 000).

4. Голубой декстран (2 000 000 Да).
5. Сахароза.

Разделение белков на колонках с сефадексом. Сухой сефадекс суспен-
дируют в 200-кратном объеме воды и оставляют стоять на 48 ч при комнат-
ной температуре до полного набухания. Процесс можно ускорить, проводя 
его на кипящей водяной бане в течение 5 ч.

Подготавливают колонку (размером 1,550 см3), в нее вносят относи-
тельно густую суспензию полностью набухшего геля. Для предотвращения 
образования пузырьков воздуха в слое геля в колонке суспензию сефадекса 
перед заполнением колонки можно деаэрировать с помощью водоструйного 
насоса в колбе Бунзена или вносить его в колонку при температуре, значи-
тельно превыша ющей комнатную (50–60 °С). Сефадексу в колонке дают от-
стояться, затем в целях уравновешивания и достижения постоянной высоты 
столба геля колонку промывают 3–5 объемами буферного раствора. Гидро-
статическое давление для сефадекса G-100 не должно превышать 50 см: 
h = 20–50 см (давление при разделении образца и при заполнении колонки 
должно быть одинаковым). Для проверки равномерности заполнения через 
колонку можно пропустить раствор окрашенного белка, например цитохро-
ма с или голубого декстрана. При этом окрашенная зона должна быть ком-
пактной и двигаться по колонке параллельно ее основанию.

Исследуемую белковую смесь растворяют в буферном растворе в объ-
еме 1 мл (по 2–4 мг каждого белка) и вносят в колонку, увеличив плотность 
раствора добавлением сахарозы до 0,5 моль/л.
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Перед использованием колонки определяют ее свободный объем (Vo). Для 
этого через колонку пропускают 1 мл (1 мг/мл) раствора голубого декстрана в 
0,5 моль/л растворе сахарозы. В качестве растворителя как для голубого дек-
страна, так и для исследуемых белков применяют тот же буферный раствор, 
которым уравновешена колонка. Им же элюируют белки с колонки после 
нанесения анализируемой смеси. Следует отметить, что, поскольку положи-
тельно заряженные частицы могут частично взаимодействовать с сефадексом 
(за счет имеющихся карбоксильных групп), для элюции обычно используют 
растворы с ионной силой выше 0,02. Если исследуемые белки после гель-
хроматографии надлежит лиофилизировать, для элюции используют летучие 
буферные растворы (аммоний бикарбонатный, ацетатный, формиатный и др.).

Для аналитических целей рекомендуется отношение длины к диаметру 
колонки 10 : 1 или 20 : 1. При обессоливании используют более короткие 
и широкие колонки. Объем наносимого образца при аналитическом разде-
лении должен быть по возможности небольшим (2–3 % от общего объема 
колонки – Vt). При обессоливании его можно  увеличить до 20–30 %. Ре-
комендуемая концентрация белка – 1 %. При анализе высокомолекулярных 
белков концентрацию уменьшают до 0,1–0,5 %.

Вытекающий из колонки буферный раствор собирают в пробирки пор-
циями по 1–3 мл. Регистрацию объема элюата, прошедшего через колонку, 
начинают с момента нанесения образца на колонку. Содержание белка во 
фракциях определяют спектрофотометрически при 280 нм. Оптическую 
плот ность растворов, содержащих рибонуклеазу, определяют при 230 нм, 
голубой декстран – при 650 нм, цитохром с – при 412 нм. После окончания 
анализа колонку промывают несколькими объемами буферного раствора. 
Строят профиль элюирования отдельных белковых фракций. Для этого вы-
черчивают график, на горизонтальной оси которого откладывают номера 
пробирок (фракций) или объем про шедшей через колонку жидкости, а на 
вертикальной оси – величины оптической плотности фракций.

Регенерация и хранение сефадекса. Многократное использование ко-
лонки с сефадексом приводит к замедлению протекания жидкости через 
нее. В этом случае гель извлекают из колонки, отмучивают его от мелких 
частиц, и колонку набивают заново.

Сефадексы можно хранить в виде суспензии или в сухом виде. Суспен-
зию сефадекса следует хранить в холодильнике в присутствии антисепти-
ков: 0,02%-ного раствора азида натрия, мертиолата или хлороформа. Для 
переведения геля в сухое состояние сефадекс сначала промывают водой 
для удаления солей, а затем выдерживают несколько минут с двухкратным 
объемом 50%-ного этанола; после фильтрования на воронке Бухнера се-
фадекс выдерживают с двукратным объемом 96%-ного этанола. Обработку 
последним повторяют несколько раз. Осадок высушивают в термостате при 
температуре 60–80 °С.
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ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ  РАЗДЕЛЕНИЕ 
НУКЛЕИНОВЫХ  КИСЛОТ

Для электрофоретического разделения различных полинуклеотидов исполь-
зуют эффект молекулярного сита, присущий полиакриламидному, ага розному 
и агаровому гелям. Метод позволяет также определить молекулярную массу 
полинуклеотида и установить, является ли он рибо- или дезоксирибонук-
леотидом.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫХ 
КИСЛОТ  (ДНК)  В  АГАРОЗНОМ  ГЕЛЕ

Наиболее часто при электрофорезе нуклеиновых кислот используют 
агарозный гель. Средний радиус пор геля зависит от его концентрации. 
Поры достаточно велики, поэтому при электрофоретическом разделении 
нуклеотидов с концентрацией ниже 2 % эффект молекулярного сита обычно 
ничтожен. При электрофорезе поры геля должны быть легко проницаемы 
для молекул нуклеиновых кислот, чтобы лишь ограничивать их миграцию в 
электрическом поле за счет трения, поэтому для электрофореза применяют 
разные гели с концентрацией 0,4–2,0 % агарозы. Крупные молекулы ДНК 
и РНК разделяются в агаровом геле в соответствии с размерами вследствие 
фильтрующего эффекта геля. 

Благодаря дешевизне, нетоксичности реактивов и прочности электро-
форез в агарозном геле широко используется для фракционирования нук-
леиновых кислот. 

Оборудование:
1. Аппарат для горизонтального электрофореза в агарозном геле.  
2. Иммунологический планшет с ячейками на 100 мкл.
3. Источник питания ПЭФА-1 УХЛ 4.2.
4. Источник УФ-света
5. Видеоденситометр, цифровой фотоаппарат или другое оборудование 

для обработки и документирования результатов.

Реактивы:
1. Агароза.
2. Буфер разделяющий (электродный): 0,1 моль/л трис-фосфатный или 

89 ммоль/л трис-боратный буфер (рН 8,0), содержащий 1 ммоль/л ЭДТА.
3. Буфер для агарозного геля: 0,1 моль/л ацетатный, рН 5,5.
4. 0,025%-ный раствор бромфенолового синего в 30%-ном растворе гли-

церина.
5. 0,05%-ный водный раствор бромистого этидия.
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Внимание! Бромистый этидий – сильный мутаген. Все манипуляции с 
гелями и растворами, содержащими краситель, необходимо проводить 
в перчатках!

6. ДНК фага λ (коммерческий препарат) или препараты ДНК, получен-
ные в результате различных способов выделения.

7. 7%-ный раствор сахарозы.

Проведение электрофореза. Для приготовления геля к 0,45 г агарозы 
приливают 50 мл буфера для агарозного геля, нагревают взвесь в бане с 
кипящей водой или в микроволновой печи до тех пор, пока агароза не рас-
творится. Охлаждают раствор до 50 °С и добавляют бромистый этидий до 
конечной концентрации 0,005 %. 

Электрофоретическую камеру устанавливают строго горизонтально 
при помощи уровня и винтов.  Пипеткой наливают по краям ограничителей 
1 мл раствора агарозы для герметизации камеры (ограничители устанавли-
ваются таким образом, чтобы толщина агарозного геля после полимериза-
ции составляла 0,5 см). 

После герметизации камеры выливают в отсек электрофоретической ка-
меры, определенный ограничителями,  остальной теплый раствор агарозы 
и немедленно вставляют рядом с одним из концов геля гребенку, от зубцов 
которой в геле останутся лунки для проб. Необходимо, чтобы между дном 
кармана и основанием геля оставался слой агарозы толщиной 1 мм, т. е. 
чтобы дном лунки служил агарозный гель. 

После того как гель полностью затвердеет (о полимеризации  геля для 
электрофореза судят по появлению матового оттенка через 30–45 мин при 
комнатной температуре), осторожно, чтобы не повредить гель, извлекают 
гребенку и ограничители.

Добавляют в зависимости от толщины геля и величины камеры 400–
600 мл электрофорезного буфера, так чтобы гель был закрыт слоем буфера 
толщиной 1 мм.

Максимальное количество ДНК, которое можно внести в лунку, зависит 
от числа фрагментов ДНК в пробе и их размеров. Минимальное количество 
ДНК, которое можно обнаружить при фотографировании геля, окрашенно-
го бромистым этидием, составляет 2 нг при ширине поло сы 0,5 см. Если 
лунка будет переполнена и в полосе указанной ширины будет содержаться 
более 200 нг ДНК, то полоса окажется расплывчатой и будет иметь шлейф. 
Этот дефект особенно выражен при разделении крупных фрагментов ДНК.

В иммунологической планшетке либо в любой другой удобной емкости 
небольшого объема смешивают 40 мкл пробы, содержащей 5 мкг ДНК, с 
5 мкл буфера для нанесения пробы, состоящим из 0,025%-ного раствора 
бром фенолового синего в 30%-ном растворе глицерина и 5 мкл 7%-ного 
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раствора сахарозы для последующего внесения пробы в лунки геля. Это 
не обходимо для того, чтобы по границе его продвижения по агарозному 
гелю можно было судить о времени окончания электрофореза. Кроме этого, 
благодаря увеличению плотности системы за счет глицерина или сахарозы, 
наносимые образцы легко занимают лунку геля, вытесняя при этом буфер. 
После тщательного перемешивания образца в ячейке иммунологического 
планшета автоматической пипеткой отбирают 35 мкл смеси и вносят ее в 
лунку агарозного геля (вносить необходимо очень аккуратно, во избежание 
повреждения кармана). Закрывают электрофоретическую камеру крышкой 
с электродами, подключают ее к соответствующим полюсам источника пос-
тоянного тока, учитывая, что ДНК движется к положительно заряженному 
электроду, и включают источник питания. 

Электрофорез проводят при силе тока 35–55 мА, комнатной температу-
ре и напряжении 5 В/см2 в течение 1,5–2,5 ч. После окончания электрофо-
реза выключают источник питания, достают электроды, извлекают гель с 
пластиковой подложкой, сливают электрофоретический буфер. 

Фотографирование и сканирование геля для обработки результатов ве-
дут в УФ-свете, благодаря использованию флуоресцирующего красителя 
бромистого этидия. Молекула этого вещества является плоской и интерка-
лирует между соседними основаниями ДНК. В результате такой интерка-
ляции в непосредственной близости от оснований краситель связывается 
с ДНК, что сопровождается увеличением интенсивности флуоресценции. 
УФ-излучение, поглощаемое ДНК в области 260 нм и передаваемое на кра-
ситель (или же излучение, поглощаемое самим красителем при длинах волн 
300 и 360 нм), испускается затем в красно-оранжевой области видимого 
спектра (590 нм). Бромистый этидий можно использовать для обнаружения 
как двух-, так и одноцепочечных нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Од-
нако сродство красителя к одноцепочечной нуклеиновой кислоте гораздо 
меньше, чем к двухцепочечной; поэтому флуоресценция в первом случае 
оказывается более слабой.

Оценка повреждений ДНК

Большинство генотоксических соединений при их метаболической ак-
тивации способны активно взаимодействовать с ДНК, вызывая в ней раз-
личные повреждения. Эти повреждения, независимо от механизма их воз-
никновения, являются мерой генотоксичности химических соединений. 
Повреждения можно оценивать, так как при алкилировании ДНК агентами 
с двумя реакционноспособными центрами (такими как аминобифенилы 
бензидинового ряда), N-7-гуанин, благодаря большой реакционной способ-
ности, может образовывать ковалентные межнитевые сшивки.
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Реактивы:
1. 5  10-5 моль/л раствор  бензидина (БД), приготовленный на 50%-ном 

растворе диметилформамида. Навеску бензидина растворяют в 100%-ном 
диметилформамиде, после чего добавляют равный объем дистиллирован-
ной воды. 

2. 10 ммоль/л раствор пероксида водорода.
3. 0,1 моль/л цитратно-ацетатный буфер (рН 5,5).
4. Пероксидаза из хрена в цитратно-ацетатном буфере (рН 5,5).
5. ДНК фага λ.
Ход работы. Пероксидазное окисление проводят в реакционной сме-

си. Для этого в ячейки иммунологического планшета приливают 100 мкл 
рабочего раствора, содержащего пероксидазу из хрена (1,25  10-9 моль/л), 
0,1 моль/л цитратно-ацетатный буфер (рН 5,5), бензидин в концентрациях 
10-6  моль/л, 8  10-6  моль/л, 2  10-5  моль/л, ДНК фага λ (2 мкг на ячейку). 
Контрольная проба не содержит раствора бензидина. Смесь инкубируют в 
течение 4 мин при температуре 30 °С, после чего реакцию запускают до-
бавлением Н2О2 до конечной концентрации 1 ммоль/л. Реакцию проводят 
в течение 3 мин.

После проведения реакции для установления степени повреждения 
ДНК продуктами пероксидазного окисления бензидина полученные реак-
ционные системы подвергают электофорезу в агарозном геле (см. стр. 67).

О наличии или об отсутствии повреждения ДНК судят по интенсивнос-
ти и ширине зон флуоресценции агарозного геля. 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  РИБОНУКЛЕИНОВЫХ  КИСЛОТ  (РНК) 
В  ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ  ГЕЛЕ

Возможность электрофоретического разделения РНК в полиакриламид-
ном геле определяется тем, что размер его пор, а также его свойства как мо-
лекулярного сита варьируются в широком диапазоне, благодаря чему в этой 
среде можно разделять нуклеиновые кислоты различной молекулярной массы.

Оборудование:
1. Аппарат для электрофореза в полиакриламидном геле.
2. Источник питания.

Реактивы:
1. Акриламид.
2. N, N′-метилен-бисакриламид.
3. ТЕМЕД.
4. 10%-ный раствор персульфата аммония.
5. 40%-ный раствор сахарозы.
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6. 0,25%-ный раствор бромфенолового синего.
7. Трис-ацетатный  буфер  следующего  состава:  0,12  моль/л  трис, 

0,06 моль/л ацетата натрия, 3 ммоль/л ЭДТА; рН буфера доводят до 7,8 ле-
дяной уксусной кислотой. 

8. Раствор уксусной кислоты, 1 моль/л.
9.  0,2%-ный  раствор  метиленового  синего  в  0,4  моль/л  ацетатном  бу-

фера.

Проведение электрофореза. В  пластиковую  рамку  ячейки-кассеты 
встав ляют  два  стекла.  Дальнейшую  работу  проводят,  как  при  электрофо-
ретическом  разделения  белков.  Готовят  смесь  для  полимеризации. К  2,4  г 
акриламида  и  0,13  г  N,N′-метилен-бисакриламида  прибавляют  33,3  мл 
трис-ацетатного буфера  (рН 7,8), 50 мл дистиллированной воды и 0,08 мл 
ТЕМЕД. Все тщательно перемешивают и вносят 0,8 мл 10%-ного раствора 
персульфата  аммония –  катализатора полимеризации,  доливают дистилли-
рованную  воду  до  метки  100  мл.  Еще  раз  хорошо  перемешивают  и  зали-
вают  смесь  для  полимеризации  в  зазор  между  стеклами  и  сразу  же  меж-
ду  стеклами  вставляют  «гребенку». Процесс  полимеризации  проводят  без 
доступа  кислорода,  для  чего  после  добавления  в  камеру  полимеризуемой 
смеси  на  нее  наслаивают  буферный  раствор. Перед  заполнением  электро-
форетической камеры буферным раствором трис-ацетатный буфер (рН 7,8) 
разбавляют водой в отношении 1 : 2.

После  окончания  полимеризации  удаляют  одну  из  герметизирующих 
прокладок,  гребенку  вынимают,  ячейку  вставляют  в  прибор,  электрод ные 
камеры  заполняют  буферным  раствором,  а  в  лунки  на  поверхности  геля 
микропипеткой наносят 0,03 мл раствора, содержащего РНК, 40%-ный рас-
твор  сахарозы  (ее  конечная  концентрация  20 %),  0,01 мл  0,25%-ного  вод-
ного раствора бромфенолового синего. Сахароза повышает плотность рас-
твора  РНК по  сравнению  с  плотностью буфера  и  обеспечивает  надежный 
контакт исследуемого образца с поверхностью геля.

Прибор  подключают  к  источнику  тока  и  проводят  электрофорез  при 
100  В.  После  того  как  маркерный  краситель  бромфеноловый  синий,  вно-
симый  с  образцом,  достигнет  нижней  границы  пластины,  источник  пита-
ния выключают, сливают электродный буфер и вынимают гелевую ячейку. 
Из  ячейки  достают  уплотнительные  прокладки,  аккуратно  отделяют  одно 
стекло от другого и переносят пластину геля в плоскую кювету или плас-
тмассовую коробку. 

Фиксацию геля проводят 1 моль/л раствором уксусной кислоты в тече-
ние 15 мин,  а окрашивание – 0,2%-ным раствором метиленового синего в 
0,4 моль/л ацетатном буфере (рН 4,7) в течение 4 ч. Избавляются от краси-
теля отмывкой геля 1 моль/л раствором уксусной кислоты.

Полученную электрофореграмму сканируют и фотографируют с помо-
щью цифрового фотоаппарата.
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ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  
ПРИ  РАБОТЕ  С  ХИМИЧЕСКИМИ  

ВЕЩЕСТВАМИ  В  ЛАБОРАТОРИЯХ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛьТЕТА

1. Общие требования безопасности
1.1. К работе с химическими веществами допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинский осмотр (предварительный –  при устройс-
тве на работу, периодический – 1 раз в 3 года), не имеющие противопоказа-
ний и допущенные по состоянию здоровья к работе, прошедшие обучение 
и инструктаж по охране труда:

1.1.1. первичный – на рабочем месте;
1.1.2. повторный – не реже одного раза в 6 месяцев;
1.1.3. внеплановый – при принятии новых нормативных правовых актов, 

изменений и дополнений в инструкцию; нарушении работником инструк-
ции, что могло привести к несчастному случаю; при поступлении информа-
ции о несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях; 
целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязан-
ностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и т. д.).

1.2. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка, правила пожарной безопасности, знать места расположения средств 
пожаротушения (огнетушители, кошма, одеяло, песок). Загромождение и 
захламление помещений, проходов, подходов к средствам пожаротушения, 
кранам выключения воды, шкафам и электрощитам не допускается. Курить 
разрешается только в специально отведенных местах.

1.3. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токси-
ческих средств перед работой и в процессе работы.

1.4. Во время работы на работника могут воздействовать следующие 
опасные и вредные производственные факторы:

1.4.1. токсичность химических веществ;
1.4.2. опасность получения химических и термических ожогов;
1.4.3. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
1.4.4. пожароопасность, способность к взрывам легко воспламеняю-

щихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ);
1.4.5. опасность травмирования осколками стекла;
1.4.6. опасность поражения электрическим током;
1.4.7. недостаточная освещенность рабочей зоны. 
1.5. В соответствии с типовыми нормами выдачи средств индивидуаль-

ной защиты, приложением № 5 к Коллективному договору 2007-2010 гг., 
работнику выдается:
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№
п/п

Средства 
индивидуальной 

защиты

Классификация (маркировка 
средств индивидуальной 

защиты по защитным 
свойствам)

Срок носки 
в месяцах

1 Халат хлопчатобумажный или 
с кислотозащитной пропиткой

ЗМи К20Щ20 12

2 Фартук виниловый кислотоще-
лочестойкий с нагрудником

К80Щ50 дежурный

3 Перчатки из поливинилхлорида КкЩ50 до износа
4 Очки защитные или щиток за-

щитный лицевой
ЗНГ НБХ до износа 

5 Противогаз фильтрующий дежурный

1.6. Работник обязан:
1.6.1. работать на исправном оборудовании, с исправными приспособ-

лениями, используя их по прямому назначению;
1.6.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой 

он проинструктирован по охране труда;
1.6.3. во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонни-

ми делами и разговорами, а также не отвлекать других;
1.6.4. соблюдать все указания по безопасному обращению с реактивами 

и растворами, наполнению сосудов и т. п.
1.6.5. сообщать непосредственному руководителю работ о замеченных 

нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о не-
исправностях оборудования, приспособлений, средств индивидуальной за-
щиты и не приступать к работе до устранения этих неисправностей. Когда 
неисправность может устранить сам работник, то он обязан сделать это 
немедленно, а затем доложить об этом начальнику;

1.6.6. для защиты кожи рук применять силиконовый крем;
1.6.7. соблюдать правила личной гигиены:
1.6.7.1. мыть руки водой с мылом перед приемом пищи, посещением 

туалета и курением;
1.6.7.2. не хранить пищу на рабочем месте, принимать пищу в специ-

ально оборудованном для этой цели помещении;
1.6.8. знать, где находится аптечка с набором медикаментов;
1.6.9. вести журнал производства работ.
1.7. При выполнении работ с химическими веществами в любое время 

суток в лаборатории должны находиться не менее двух человек, при этом 
один из них назначается старшим.
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1.8. Химические вещества хранить в лабораториях с учетом их суточ-
ной потребности, а также по принципу однородности в соответствии с их 
физико-химическими свойствами.

1.9. Запрещается:
1.9.1. пробовать на вкус химические вещества;
1.9.2. нюхать какие-либо вещества, вдыхая полной грудью, а не направ-

ляя к себе пары движением руки;
1.9.3. пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или с 

неисправной вентиляционной тягой;
1.9.4. работать без вытяжки с ЛВЖ и ГЖ, летучими веществами, напри-

мер, соляной, азотной кислотами, аммиачными жидкостями и др.;
1.9.5. нагревать ЛВЖ и ГЖ на открытых электрических плитках;
1.9.6. покидать рабочее место, оставляя без присмотра химические ве-

щества, зажженные горелки и нагревательные приборы;
1.9.7. хранить растворы щелочей, концентрированных кислот, ЛВЖ и 

ГЖ в тонкостенной стеклянной посуде;
1.9.8. оставлять химические вещества в посуде без этикеток;
1.9.9. проводить химические опыты в грязной или поврежденной по-

суде;
1.9.10. загромождать рабочие места склянками с реактивами, ненужны-

ми приборами;
1.9.11. оставлять не убранные пролитые и рассыпанные на рабочих мес-

тах и полу химические вещества;
1.9.12. мыть полы и стены органическими растворителями.
1.10. При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работ-

ник, он должен немедленно оказать пострадавшему первую доврачебную 
помощь, вызвать врача или доставить пострадавшего в ближайшее меди-
цинское учреждение, сообщить руководителю структурного подразделения.

1.11. За нарушение требований инструкции работник несет ответс-
твенность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и дей-
ствующему законода тельству Республики Беларусь.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застег-

нуть ее на все пуговицы.
2.2. Подготовить средства защиты глаз, органов дыхания и кожи.
2.3. Освободить рабочее место от всех ненужных для работы предме-

тов.
2.4. Провести внешний осмотр приборов, с которыми предстоит рабо-

тать, проверить их исправность, заземление, целостность сетевого кабеля.
2.5. Проверить целостность посуды.
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2.6. Ознакомиться со свойствами реактивов, с которыми будет прово-
диться работа, изучить инструкцию (методику) по ее выполнению.

2.7. Включить вентиляционную тягу.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Кислоты и щелочи.
3.1.1. Кислоты и щелочи в своем большинстве относятся к веществам 

повышенной опасности, поэтому в целях предотвращения химических ожо-
гов и отравлений у работников на рабочих местах необходимо иметь соот-
ветствующие нейтрализующие вещества.

3.1.2. Расфасовку кислот необходимо производить в специальном по-
мещении, концентрированные кислоты должны поступать в лабораторию 
в таре емкостью не более 1 литра. Стеклянные бутылки должны плотно 
закрываться пробками и заполняться не более 80 % их объема.

3.1.3. Переливать концентрированные кислоты следует только с вклю-
ченной местной вентиляцией или в вытяжном шкафу при помощи сифонов 
с грушей или ручных насосов. В случае перерыва действия вентиляции все 
работы в вытяжных шкафах немедленно прекратить.

3.1.4. Для приготовления растворов серной, азотной и других кислот их 
необходимо приливать в воду тонкой струей при непрерывном перемешива-
нии. Приливать воду в кислоту запрещается!

3.1.5. Не применять серную кислоту в вакуумэксикаторах в качестве 
водопоглощающего средства.

3.1.6. При работе с плавиковой кислотой следует соблюдать особую ос-
торожность. Попадание кислоты на кожу, в особенности на ногти вызыва-
ет сильную боль и трудно заживающие раны. Вдыхание паров плавиковой 
кислоты вызывает воспаление верхних дыхательных путей и порчу зубов. 
Для хранения плавиковой кислоты следует применять бутыли из полиэти-
лена, так как она разрушает стекло.

3.1.7. При смешивании веществ, сопровождающимся выделением теп-
ла, необходимо пользоваться термостойкой стеклянной или фарфоровой по-
судой. Сосуд с горячей смесью нельзя закрывать плотно пробкой до тех 
пор, пока он не остынет.

3.1.8. Растворение щелочей следует производить путем прибавления 
к воде небольших порций вещества при непрерывном помешивании и ох-
лаждении. Щелочь необходимо брать фарфоровыми ложечками, совочками 
или шпателями, так как она и в сухом виде при попадании на кожу может 
вызвать ожоги.

3.1.9. Во избежание ожогов полости рта, а также возможности отрав-
ления, запрещается! набирать растворы кислот и щелочей в пипетку ртом. 
Для этой цели следует применять резиновую грушу или другие приспособ-
ления для отбора проб.
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3.1.10. Хромовая смесь, используемая для мытья посуды, вызывает 
сильные ожоги, а также может причинить тяжелое хроническое заболева-
ние с омертвлением тканей почти до костей, поэтому мыть посуду хромо-
вой смесью необходимо в перчатках, фартуке, защитных очках или маске.

3.1.11. В лабораториях концентрированные растворы кислот хранить в 
бутылках на противнях под тягой или в нижней части вытяжного шкафа. 
Недопустимо совместное хранение органических и неорганических кислот.

3.1.12. Хранить твердые щелочи и их растворы необходимо в хорошо 
закрытой посуде. Бутыли со щелочами нельзя закрывать стеклянными при-
тертыми пробками.

3.1.13. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать раздельно в 
специальную посуду и после нейтрализации сливать в канализацию (или 
другое место, определенное для этих целей).

3.2. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
3.2.1. Работник должен помнить, что легковоспламеняющимися жид-

костями являются горючие жидкости с температурой вспышки в закрытом 
тигле не выше 334 °К (61 °С), отличающиеся способностью образовывать 
паровоздушные смеси, воспламенение которых возможно не только от от-
крытого пламени, но и от предметов, нагретых до температуры, превыша-
ющей температуру самовоспламенения данной смеси.

3.2.2. ЛВЖ и ГЖ следует доставлять в лабораторию в закрытой посуде, 
помещенной в тару с ручками. Емкость стеклянной посуды при работе с 
ЛВЖ и ГЖ не должна превышать 1 литра.

3.2.3. Запас хранящихся в каждом рабочем помещении ЛВЖ и ГЖ не 
должен превышать суточной потребности – не более 5 литров. Суточная 
норма потребности ЛВЖ и ГЖ должна быть согласована и утвержде-
на руководителем структурного подразделения. При выполнении работ с 
большим количеством (свыше 5 л) огнеопасных жидкостей руководитель 
структурного подразделения должен получить письменное разрешение про-
ректора, курирующего данное подразделение, согласованное с управлением 
охраны труда и инспектором Госпожарнадзора.

3.2.4. Запрещается! хранение в лабораториях ЛВЖ с температурой ки-
пения ниже 323 К (50 °С) (дивинил, изопрен, диэтиловый эфир и др.) в 
количествах, превышаю щих суточную потребность.

3.2.5. Хранить ЛВЖ и ГЖ в лаборатории необходимо в толстостенной 
стеклянной посуде с герметично закрывающимися пробками, помещенной 
в специальные металлические ящики с крышками, стенки и дно которых 
должны быть выложены стеклотканью.

3.2.6. Переливать ЛВЖ и ГЖ следует только в вытяжном шкафу при 
работающей вентиляции, выключенных электронагревательных приборах и 
отсутствии рядом окислителей (азотная кислота, бром, перекись водорода, 
хлораты и др.).
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3.2.7. ЛВЖ и ГЖ перед анализом, требующим нагрева, должны быть 
предварительно обезвожены во избежание вспенивания и разбрызгивания.

3.2.8. При работах, связанных с подогревом и последующей конденса-
цией и охлаждением паров ЛВЖ и ГЖ (разгонке, кипячении и др.), нуж-
но сначала отрегулировать поток воды, проходящий через холодильник, и 
только после этого включить электронагревательные приборы.

3.2.9. Производить нагревание и перегонку ЛВЖ необходимо в кругло-
донных тонкостенных колбах на водяной или масляной бане с использо-
ванием электроплиток с закрытой спиралью и регулятором температуры. 
Электроплитку следует размещать таким образом, чтобы ее можно было 
легко удалить в случае аварии. Досуха перегонка ЛВЖ запрещена!

3.2.10. Отгонка ЛВЖ с использованием вакуум-насосов, роторных ва-
куумных испарителей, центрифуг должна производиться только после изу-
чения и усвоения исполнителями инструкций по технике безопасности на 
проведение таких работ.

3.2.11. В случае прекращения подачи воды при работающей установ-
ке по перегонке ЛВЖ следует прекратить процесс перегонки, отключить 
электроэнергию, перекрыть краны подачи воды, опустить баню или колбо-
нагреватель.

3.2.12. Запрещается! вносить посторонние тела, особенно пористые и 
порошкообразные (активированный уголь, пемзу, капилляры и т. п.) в на-
гретые ЛВЖ.

3.2.13. Не допускать перегрева реакционной смеси или перегоняемой 
жидкости, приводящего к слишком бурному ходу реакции или внезапному 
вскипанию перегретой жидкости.

3.2.14. Запрещается! нагревать на водяных банях вещества, вступаю-
щие в реакцию, в результате которой может произойти взрыв или выделе-
ние паров и газов.

3.2.15. Следует соблюдать особую осторожность при работе с диэтило-
вым эфиром. Из-за низкой температуры вспышки (20 °С) достаточно очень 
небольшого источника для его воспламенения или взрыва паров в смеси с 
воздухом.

3.2.16. Диэтиловый эфир следует хранить в посуде из темного стекла, 
изолированно от других веществ, в холодном и темном месте, так как при 
его хранении на свету образуется взрывчатое вещество – пероксиды.

3.2.17. Перед разборкой приборов с ЛВЖ необходимо убедиться в от-
сутствии вблизи включенных газовых горелок и электронагревательных 
приборов.

3.2.18. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после 
окончания работы должны быть немедленно освобождены от оставшейся 
жидкости и промыты.
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3.2.19. Посуду после органических веществ нельзя мыть хромовой сме-
сью, так как возможны возгорания и взрыв.

3.2.20. Запрещается! выливать горючие жидкости в канализацию. От-
работанные жидкости следует собирать в соответствии с характером вещес-
тва раздельно в специально герметично закрывающую посуду, в которой их 
в конце рабочего дня удаляют из лаборатории для регенерации или уничто-
жения в установленном месте.

3.2.21. Спецодежду, загрязненную ЛВЖ и ГЖ, а также окислителями, 
необходимо немедленно заменить во избежание возможного воспламене-
ния.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии 

или несчастным случаям необходимо немедленно прекратить работу и обес-
точить электрооборудование.

4.2. В случае возникновения пожара, работник обязан:
4.2.1. немедленно сообщить в пожарную аварийно-спасательную служ-

бу по тел. 101, четко назвать адрес учреждения, место пожара, свою фами-
лию и должность, а также сообщить о наличии в здании людей;

4.2.3. приступить к ликвидации пожара имеющимися первичными сред-
ствами пожаротушения, оповещению людей, их эвакуации и эвакуации ма-
териальных ценностей, предотвращению паники;

4.2.3. обеспечить встречу пожарных аварийно-спасательных подразде-
лений;

4.2.4. принять меры по вызову к месту пожара администрации учреж-
дения.

4.3. Возникший пожар следует ликвидировать на месте путем прекра-
щения доступа воздуха к горящей зоне. Для этого использовать углекис-
лотные, порошковые огнетушители, мокрые тряпки, кошму, одеяло, песок.

4.4. При возгорании не растворимых в воде веществ (эфиры, углево-
дороды и их производные, высшие спирты) нельзя применять для туше-
ния воду, так как пожар не только не будет локализован, но даже может 
усилиться. Многие огнеопасные органические вещества легче воды и при 
соприкосновении с ней образуют горящую пленку. Следует тушить песком, 
накрыванием противопожарным полотнищем, порошковыми огнетушите-
лями.

4.5. При возгорании веществ растворимых в воде (низшие спирты, аце-
тон, диметилформамид, диоксан) их можно гасить водой, а также выше-
указанными средствами.

4.6. При получении травмы на производстве пострадавшего освобожда-
ют от действия травмирующего фактора – электротока, механизмов и др., 
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на месте оказывают первую помощь с использованием средств и медика-
ментов, имеющихся в аптечке лаборатории, при необходимости отправляют 
в медицинское учреждение, сообщают о случившемся непосредственному 
руководителю. Сохраняют рабочее место без изменений на момент получе-
ния травмы, если это не угрожает окружающим.

4.7. При проливе концентрированных кислот или растворов щелочей, 
необходимо место пролива засыпать песком, нейтрализовать слабыми рас-
творами щелочей и кислот (2–3%-ными) соответственно, после этого про-
извести уборку и проветрить помещение. Осколки разбитого стекла собрать 
при помощи щетки и совка.

4.8. При случайном разливе горючей жидкости необходимо немедленно 
выключить все источники открытого огня и электронагревательные при-
боры (если пролито большое количество горючей жидкости, то отключить 
источники открытого огня и в соседних лабораториях). Место пролива жид-
кости засыпать песком, загрязненный песок собрать совком. Ликвидировать 
аварию, связанную с разливом ЛВЖ и ГЖ, необходимо используя средства 
индивидуальной защиты. Даже разлив 50 мл ЛВЖ можно считать аварий-
ным, так как это приводит к превышению ПДК в 100 и более раз.

4.9. При ожогах кожи кислотами и щелочами следует быстро промыть 
обожженное место сильной струей воды на протяжении 10–15 мин, затем 
наложить примочку из раствора пищевой соды (1 ч. л. на стакан воды) – 
при ожоге кислотой, и из борной кислоты или столового уксуса (1 ч. л. на 
стакан воды) – при ожоге щелочью.

4.10. В случае попадания брызг плавиковой кислоты на кожу следует 
немедленно промыть обожженное место сильной струей воды и приложить 
компресс из 5%-ного раствора бикарбоната натрия.

4.11. При термических ожогах обожженное место следует присыпать 
бикарбонатом натрия (содой), крахмалом, тальком или сделать примочки 
из свежеприготовленных 2%-ных растворов соды, перманганата калия или 
неразбавленного этилового спирта в зависимости от степени термического 
ожога.

4.12. При попадании в глаза брызг кислоты или щелочи необходимо их 
промывать длительное время большим количеством воды, направляя нерез-
кую струю воды прямо в глаз, а затем промыть 3%-ным раствором пище-
вой соды (при попадании кислоты) или 2%-ным раствором борной кислоты 
(при попадании щелочи).

4.13. При попадании в глаза посторонних предметов (стекло и др.) уда-
ление их должен проводить только медицинский работник.

4.14. При порезах рук или других частей тела стеклом необходимо уда-
лить из раны мелкие осколки, после чего промыть ее 2%-ным раствором 
перманганата калия или этиловым спиртом, смазать йодной настойкой и 
забинтовать.



4.15. При случайном отравлении хлороформом, толуолом, ксилолами 
необходимо промыть рот, глаза, нос раствором бикарбоната натрия, дать 
молоко и затем 10 г окиси магния в 150 мл воды и кислородную подушку.

4.16. При отравлении дихлорэтаном – при легком отравлении постра-
давшего вывести на свежий воздух, дать крепкий чай, при приеме внутрь – 
вызвать рвоту, выпить 8–10 стаканов воды или слабого (розового) раствора 
перманганата калия и вызвать рвоту, повторить промывание желудка и дать 
солевое слабительное.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить приборы из электросети и произвести разборку лабо-

раторных приборов.
5.2. Вымыть посуду, привести в порядок рабочий стол.
5.3. Закрыть банки с реактивами и поставить их в установленные места 

хранения.
5.4. Вымыть руки с мылом, снять спецодежду и повесить ее в установ-

ленное место.
5.5. Закрыть водопроводные краны, отключить вентиляционную тягу, 

выключить свет.
5.6. Отключить напряжение в сети общим рубильником (выключате-

лем), если в лаборатории нет приборов и аппаратов, которые работают 
круглосуточно (термостат, холодильник и др.). На дверях лабораторий, где 
они находятся, должны быть таблички с надписями «Включен термостат», 
«Включен холодильник».
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